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Instruction DGS/PP3/DGOS/PF2 no 2015-311 du 16 octobre 2015� relative aux conditions parti-
culières de mise sur le marché et de distribution des dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde 
d’éthylène utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et les nourrissons

NOR : AFSP1524740J

Validée par le CNP le 9 octobre 2015. – Visa CNP 2015-159.
Catégorie  : directives adressées par le ministre aux services chargés de son application, sous 

réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction informe les établissements de santé de la décision de l’ANSM en 

date du 10  septembre  2015 (publiée au JORF du 9  octobre  2015) fixant des conditions particu-
lières de mise sur le marché et de distribution des dispositifs médicaux stérilisés à l’oxyde d’éthy-
lène utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et les nourrissons, et sur les mesures 
à mettre en œuvre dans ce cadre.

Mots clés : dispositifs médicaux – oxyde d’éthylène (OE) – pédiatrie – néonatologie – maternité – 
réanimation néonatale – pharmacies à usage intérieur (PUI).

Références :
Règlement (CE) no  1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des 

substances et des mélanges, ci-après dénommé règlement CLP (Classification, Labelling and 
Packaging), modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le 
règlement (CE) no 1907/2006 ;

Articles L. 5211-1 et R. 5211-22 du code de la santé publique ;
Arrêté du 15  mars  2010 fixant les conditions de mises en œuvre des exigences essentielles 

applicables aux dispositifs médicaux, pris en application de l’article R. 5211-24 du code de la 
santé publique ;

Décision de l’ANSM en date du 10 septembre 2015 (publiée au JORF du 9 octobre 2015).

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à Mesdames et 
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et 
transmission) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement de santé (pour 
attribution).

L’oxyde d’éthylène est une substance classée carcinogène de catégorie 1B et mutagène 1B, selon 
le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
et des mélanges, ci-après dénommé règlement CLP (Classification, Labelling and Packaging).
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L’oxyde d’éthylène (OE) est employé pour la stérilisation des dispositifs médicaux (DM). Les 
exigences essentielles applicables aux DM disposent que les fabricants doivent réduire au niveau 
minimum les risques découlant des substances dégagées et qu’une attention particulière doit être 
accordées aux substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.

Un contrôle de marché réalisé par l’ANSM a mis en évidence que pour certains produits, les 
limites admissibles de résidus des DM stérilisés à l’OE et destinés aux nouveau-nés, nouveau-nés 
prématurés et nourrissons ne répondaient pas à cette exigence essentielle.

L’ANSM a pris une décision fixant des conditions particulières de mise sur le marché et de distri-
bution des dispositifs médicaux stérilisés à l’OE.

Conformément à cette décision, « le fabricant qui met sur le marché un dispositif médical stérilisé 
à l’oxyde d’éthylène ayant un contact avec le patient, fournit aux distributeurs et aux établissements 
de santé qui l’utilisent chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons, la valeur de 
la quantité résiduelle d’oxyde d’éthylène qu’il a défini comme limite admissible et qu’il garantit au 
moment de la mise sur le marché de son dispositif ;

Parmi les limites admissibles définies par le fabriquant, la quantité résiduelle d’oxyde d’éthylène 
visée correspond à la quantité maximale de résidus relargués sur les premières 24 heures de la 
période d’exposition (µg par dispositif). Si le dispositif est utilisé moins de 24 heures, la limite 
admissible correspond à la quantité maximale relarguée sur la durée d’utilisation ».

Ces dispositions sont applicables au plus tard le 9 avril 2016.
Lors des procédures d’achat de DM à usage unique notamment, les pharmaciens des pharma-

cies à usage intérieur veilleront donc, en lien avec les services cliniques utilisateurs, à sélectionner 
les DM à usage unique stérilisés à l’OE utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et 
nourrissons, limitant l’exposition aux résidus d’OE. À ce titre, ils sélectionneront des DM parmi 
ceux présentant les valeurs d’OE les plus basses communiquées par les fabricants.

Les pharmaciens lors de la consultation préciseront aux fabricants que les DM sont ou peuvent 
être utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons.

Les valeurs limites de résidus d’OE de référence calculées selon la norme NF EN ISO 10993-7 sont 
présentées dans le tableau suivant :

MASSE CORPORELLE PATIENT 
(kg) 

LIMITE D’OXYDE D’ÉTHYLÈNE 
par dispositif sur 24 heures (µg) – 5 DM

10 600

5 300

3,5 210

1 60

Source : ANSM, selon la norme NF EN ISO 10993-7

Ces limites sont calculées avec l’hypothèse selon laquelle cinq DM stérilisés à l’OE ayant un 
contact avec le patient sont utilisés simultanément.

En l’absence de solution thérapeutique satisfaisant les valeurs limites indiquées ci-dessus, les 
établissements de santé devront en tout état de cause délivrer les soins indispensables requis par 
les patients pour ne pas faire obstacle à l’accomplissement de leurs missions telles que prévues à 
l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, tout en privilégiant les DM comportant la quantité 
d’oxyde d’éthylène résiduelle la plus faible possible.

Toute difficulté dans la mise en œuvre des présentes dispositions sera signalée par les établisse-
ments de santé aux ARS qui les transmettront aux directions générales de la santé et de l’offre de 
soins.

Pour la ministre et par délégation :
	 Le directeur général de la santé,
	 Pr B. Vallet

	Le directeur général de l’offre de soins,
	 J. Debeaupuis

	 Le secrétaire général 
	 des ministères chargés des affaires sociales,
	 P. Ricordeau
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